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Jakie przyrzady pomiarowe podlegaja
obowigzkowej ocenie zgodnosci?
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Obowigzkowej ocenie zgodnosci przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do
uzytku podlegajg wyroby (w tym przyrzady pomiarowe), dla ktérych okreslono
wymagania

w bezposrednio stosowanym unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym lub
przepisach wdrazajacych unijne prawodawstwo harmonizacyjne, w tym w przepisach
wydanych na podstawie art. 12 ustawy o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku.

Ocenie zgodnosci podlegajg przyrzady pomiarowe i ich podzespoty, wymienione w § 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
przyrzagdéw pomiarowych, jezeli sg udostepniane na rynku lub oddane do uzytku w
celu dokonywania pomiaréw w ochronie zdrowia i zycia, w ochronie srodowiska, w
ochronie bezpieczenstwa i porzadku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy
zabezpieczaniu interesu spotecznego, przy pobieraniu podatkéw, cet i innych
naleznosci budzetowych oraz w handlu. Ponadto ocenie zgodnosci podlegaja wagi
nieautomatyczne, ktére zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2
czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla wag nieautomatycznych musza spetniac
wymagania okreslone w prawodawstwie unijnym, jezeli sg przeznaczone do:

1. okreslania masy w obrocie handlowym,

2. okredlania masy dla obliczania opfaty, cta, podatku, premii, opustu, kary,
wynagrodzenia, odszkodowania lub podobnych ptatnosci,

3. okreslania masy podczas stosowania przepisOw prawa oraz przy wydawaniu
opinii w postepowaniach sadowych przez biegtych i ekspertéw,

4. okreSlania masy pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania,
diagnozowania i leczenia,

5. okreslania masy przy sporzadzaniu lekarstw wydawanych na recepte w
aptekach oraz przy analizach wykonywanych przez laboratoria medyczne i
farmaceutyczne,

6. okreslania ceny na podstawie masy przy sprzedazy konsumenckiej,



7.

przy paczkowaniu towardéw.

Sa to nastepujace przyrzady pomiarowe:

wodomierze

gazomierze i przeliczniki liczniki energii
do gazomierzy elektrycznej czynnej

wagi automatyczne:

instalacje pomiarowe - dla pojedynczych tadunkéw

do cieczy mqych niz - porcjujace taksometry
woda (rodzaje instalacji - odwazajace
pod tabelg) - przenosnikowe

- wagonowe

naczynia wyszynkowe dtugosci, pola powierzchni

przyrzady do pomiaru analizatory spalin

. D samochodowych
i wielu wymiaréw

cieptomierze

i nastepujace ich
podzespoty:

- przetworniki przeptywu,
- pary czujnikéw
temperatury,

- przeliczniki,

materialne miary dtugosci

wagi nieautomatyczne

Przyktadowe rodzaje instalacji pomiarowych:

> W N

instalacje pomiarowe w rurociggach,

odmierzacze paliw (z wyjatkiem gazdéw ciektych),

instalacje pomiarowe zamontowane na cysternach samochodowych,

instalacje pomiarowe do napetniania (oprézniania) statkdw, cystern
kolejowych i samochodowych oraz do tankowania samolotdw,

instalacje pomiarowe do mleka oraz do cieczy kriogenicznych,

. instalacje pomiarowe do gazow ciektych pod cisnieniem,

. instalacje pomiarowe do ditlenku (dwutlenku) wegla w stanie ciektym.




